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Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФДА£РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) , . ^ ^

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 01 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17426

На медицинское изделие
С ветильник стоматологический Luvis, в вариантах исполнения:
I. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения С50-Н0М1В1, 
в составе: :
1. Голова световая -1  шт.

-2. Накладка пластиковая -1  шт.
3. Пульт дистанционного управления -1  шт.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации -1  шт.
6. Руководство по техническому обслуживанию -1 шт.
II. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения G50-H2MIBI,
в составе: , -

- 1. Голова световая со встроенной камерой - 1 шт.
2. Накладка пластиковая - 1 шт.

;.З.Т1ульт дистанционного управления -1 шт.
4. Блок питания - 1 шт.
^  Конвертер SC-HDR01S (Арт. RL101T-HG010) - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт. .
7. Руководство по техническому обслуживанию - 1 шт.
III. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения G50-C0M1B1, 
в составе:
1. Световая голова -1  шт.
2. Крепление на стоматологическую установку -1  шт.
3. Крепление (Арт. SL105A-A3U0, SL2S3A-A1010,RUOIA^CC020,-
PL10 АА-0010) - 1 шт. (при необходимости). .
4. Накладка пластиковая - 1 шт.

Пульт дистанционного управления - I шт. '
6 /Блок питания > 1 шт.
7. крепление переходное (Арт.: EL100T-M3016, ELl60T-M3009, ELl60T-M 306l, 
Ш ОбТМ 3004,ЕЕ100Т-М 3008,ЕЕ100Т-М 3006/ЕЕ1баА-СС010, ;
:^100Т -М 5018) .-Гшт. (при необходимости).
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Руководство по техническому обслуживанию -1  f  ■
IV. Светильник т _ .
в составе;.
1. Голова световая со встроенной камерой - I шт.
Руководитель Федеральной службы . "

 ̂ ^ •* '‘ Л.по надзору в сфере здравоохранения ’ Самойлова
0 1 0 2 0 0 6
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стоматологический Luvis С500, в ар ^ н т  исполнения C^50-C2MlBl
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 01 июня 2022 года 2022/17426

Лист 2

2. Крепление на стоматологическую установку -1  шт.
3. Крепление (Арт. SL105A-A3110, SL2S3A-A1010, RL10IA-CC026,
PL10AA-0010) “ 1 шт. (при необходимости). ' '
4. Накладка пластиковая - 1шт., f-
5. Пульт дистанционного управления -1  шт.
6. Блок питания - I шт.
7. Конвертер SC-HDR01S (Арт. RLIOIT-HGOIO) - 1 шт.
8. Крепление переходное (Арт.: EL100T-M3016, EL100T-M3009, ЕЫОВТ-МЗОО!, 
EE100TM30()4,'ELI00T-M3008, EL100T-M3006, EL100A-CC010,
ЁЫОрТ-М3018)'^ 1 шт. (при необходимости). л
9. Руководство по эксплуатации -1  шт.
Ю. Руководство по техническому обслуживанию -1 шт.
V. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения CSO-WOMIBI, 
в составе:
1. Голова световая - 1 шт.
2. Крепление на стену - 1 шт.
3. Крепление (Арт. SL105A-A3110, SL2S3A-A1010, RL10IA-CC020,
РЕЮАА-РОЮ) -1  шт. (при необходимости).
4. Накладка пластиковая - 1 шт.
5. Пульт дистанционного управления - 1 шт. ^
6. Блок питания - 1 шт.
7. Крепление переходное (Арт.: EL100T-M3016,EL100T-M3009, EL100T-M300I, 
ELIOOT-M3OO4,ELlOOT-M30O8,ELIOOT-M30O6, ELlOOA-CCOlP, :
EL100T-M3018)  ̂1 шт. (при необходимости).
В. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Руководстао по техническому обслуживанию -1 шт.
VI. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения C50-W2M1B1, 
в составе:
1. Голова световая со встроенной камерой -1  шт. L
2. Крепление на стену - 1 шт.
3. Крепление (Арт. SLI05A-A31I0, SL2S3A-AI0I0, RLI0IA-CC020,
PL10AA-0010) - 1 шт. (при необходимости).
4. Накладка пластиковая - I шт.
5. Пульт дистанционного управления -1  шт.
6. Блок питания -1 шт. .•
7. Конвертер SC-HDR01S (Арт. RL10IT-HG010) - (  щт 
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения \  .В. Самойлова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 01 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17426
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8. Крепление переходное (Арт.: ELI00T-M3016, EL100T-M3009, EL100T-M3001, 
EL100TM3004, ELI00T-M3008, EL100T-M3006, EL100A-CC010,
EL100T-M3018) - 1шт. (при необходимости).
9. Руководство по эксплуатации -1 шт.
10. Руководство по техническому обслуживанию - 1 шт.
УП. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения C50-E0M1BU 
в составе:
1. Голова световая - I шт.
2. Крепление на потолок -1 шт.
3. Крепление (Арт. SL105А*АЗПО, SL2S3A-A1010, RL10IA-CC020,
PL10AA-0010)-1 шт. (при необходимости).
А Накладка пластиковая -1  шт.
5. Пульт дистанционного управления -1  шт.
6. Блок nntaHHH -1  шт.
7- Крепление переходное (Арт.; EL100T-M3016, EL100T-M3009. ЕЫр0Т-М3001,- 
EL100TM3p04rEL100T-M3008, EL100T-M3006, EU00A-CC010,
EL100T M3018) - I шт. (при необходимости).
8. Руководство по эксплуатации -1  шт.
9. Руководство по техническому обслуживанию - 1 шт. ,■
VIII. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения C50-E2M1BI, 
в составе:
Е Г олом  световая со встроенной камерой -1  шт.
2. Крепление на; потолок - 1 шт.
3. ' Крепление (Apr. SL105А-АЗ И О, SL2S3A-A1010, RL10IA-CC020,: ,
PLi0AA-00i0) -.l щт. (при необходимости).
4. Накладка пластиковая - 1 шт. -
5. Пульт дистанционного управления - 1 шт. : -
6. Блок питания - 1 шт.
7. Конвертер SG-HDROIS (Арт. RLIOIT-HGOIO)^ 1шт. ; г —
8. Крепление переходное (Арт.: EL100T-M3016, EL100T-M30Q9, ELI00T-M3001, ;
ELlOOTM30b4, ELlOOT-M3008, EL100T-M3006, ЁиООА-ССбЮ,
ЕЫ00Т-М3018)> 1 шт. (при необходимости).
9. Руководство по эксплуатации -1 шт. -• •
10. Руководство по техническому обслуживанию - /  .
IX. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант испо^нёй^^ 
в составе:
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Самойлова
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от 01 июня 2022 года № РЗН 2022/17426

Лист 4

i :

1. Голова световая - 1 шт.
2. Крепление мобильное -1  шт- ..
3. Крепление (ApT.SL105A-A3110,SL2S3A-A1010,RL10IA-GC020, ; . V
PLIOAA^OOIO) - 1 шт. (при необходимости).
4. Накладка пластиковая -1  шт.
5. Пульт дистанционного управления -1  шт.
6. Блок питания - 1 шт.
7. Крепление переходное (Арт.: ELI00T-M3016, EL100T-M3009, ЕЁ100Т-М3001, .
ЕЕ100Т-:М3004,Е1ЛООТ-М3008,ЕЕ100Т-М3006,ЕЕ100А-СС010,Г- 
EL100T-M3018) - 1 шт. (при необходимости). :
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Руководство по техническому обслуживанию -1 шт.
X. Светильник стоматологический Luvis С500, вариант исполнения С50-М2М1В1,
в.составе: -
1. Голова световая со встроенной камерой - I шт.
2. Крепление мобильное -1 шт.
3. Крепление (Арт. SU 05A -A 3110, SL2S3A-A1010, RL10IA-CC020,
PL10AA-00I0) - 1шт. (при необходимости).
4. Накладка пластиковая -1  шт.
5. Пульт дистанционного управления -1  шт.
6. Блок питания - I шт.
7. Конвертер SG.HDR01S (Арт. RL101T-HG010) -1 шт.
8. Коробка для записьгоающего устройства (Арт. RL10AC-CL010 
и RL10AC-CL020) - 1 шт.
9. Полка-крепление (Арт. RL10IA-ZR020) - 1 шт.
10. Крепление фиксирующее (Арт. RL101A-ZR010) -1  шт.
11. Крепление для монитора (Арт. RL10IA-ZR030)- 1 шт.
12. Крепление переходное (Арт.: ЁЫ00Т-М3016, EL100T-M3009, EL100T-M3001, 
EL100TM3004, ELi0OT-M3008, EL100T-M3006, EL100A-CC010,

;ЁЫ00Т-М3018) -1  шт. (при необходимости).
13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
14. Руководство по техническому обслуживанию -1ш т. > v
XI. Светильник стоматологический Luvis СЗОО, в^й ан т  исполнеиия*С30-С0Б0А1,
в составе: - . i' V '
1 . Голова Световая -1  шт. i; .
.2. Крепление на стоматологическую установку -1  шт.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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А.В. Самойлова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 01 июня 2022 года № РЗН 2022/17426
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3. Крепление (ApT. SL105A-A3110) -1 шт.
4. Блок питания -1  шт.
5. Крепление переходное (Арт.: ЁЫ00Т-М3016, EL100T-M3009, ЁЕ100Т-М3001,
EL100TM3004, EL100T-M3008, ЁЫООТ-МЗООб, EL100A-CC010, ■
EL100T-M3018)- I шт. (при необходимости).
6. 'PyKOBpnctB6 по эксплуатаций - I шт.
7. Руководств^ по техническому обслуживанию -1 шт.
XII. Светильникстоматологический Luvis С400, вариант исполнения C40-COS0A1, 
И составе: :
,Е Голова свётрвая -1  шт.
2. Крапление на стоматологическую установку - I шт.
3. Крепление (Арт. SL105A-A31I0) -1  шт.

, 4. Блок питания - 1 шт.
5. Крепление переходное (Арт.: EL100T-M3016, EL100T-M3009, EL100T-M3001, 
Еи0(ЗТ-М3004, KLi00T-M3008. EL100T-M3006, EL100A-CC010,
EL100T-M 3018)-1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Руководство по техническому обслуживанию -1  шт.
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