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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗАРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 июля 2021 года № ФСЗ 2009/05573

Л

На медицинское изделие
Наконечники стоматологические воздушные, с принадлежностями:
1. Наконечники стоматологические воздушные серии S-Max: M500L, M600L, М5| 
М600, M500KL, М500К, M600KL, М600К, M500SL, M600SL, M500S, M600S, 
M500WL, M600WL, M500W, M600W, M500BL, M600BL, М500В, М600В, М500<] 
M600QD.
2. Наконечники стоматологические воздушные серии PANA-MAX Plus: 
PANA-MAX PIus-MU М4, PANAMAX PIus-SU М4, PANA-MAX Plus-MU В2, 
PANA-MAX PIus-SU В2, PANA-MAX Plus-SU QD, PANAMAX Plus-MU QD. 
Принадлежности:
1. Переходники к наконечникам стоматологическим воздушным LED coupling: 
PTL-CL-LED, PTL-CL-LEDIIL KCL-LED, SCL-LED.
2. Картриджи (роторные группы) к наконечникам: SX-MU03, SX-SU03, PAX-SU( 
РАХ-ТиОЗ.
3. Кнопки к наконечникам: SX-MU04, SX-SU04, PAX-SU04, PAX-SU04.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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